
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
CUARTA actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis del Sector 
Salud 1999. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad 
General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. 

CUARTA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MATERIAL DE CURACION Y 
PROTESIS DEL SECTOR SALUD 1999. 

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en el 
artículo cuarto del acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán para el Primer Nivel de Atención Médica, el Cuadro 
Básico y en el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos, ACORDO la inclusión, modificación y 
exclusión de los siguientes insumos en el Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1997, con el propósito de mantener la 
actualización permanente del mismo. 
INCLUSIONES 
CUADRO BASICO 
NOMBRE GENERICO 

CLAVE 
ARTICULOS ESPECIFICOS ESPECIALIDAD O 

SERVICIO 
GUANTES 

 
 
 
 
 

060.456.0078 
060.456.0086 
060.456.0094 

 
Para uso en el laboratorio. 
Ambidiestro no estéril, desechable. 
De látex natural, espesor en yema y palma 0.08 mm. 
Resistencia a la tensión 21 Mpa. 
Alargamiento a la ruptura 700%. 
Chico. 
Mediano. 
Grande. 
Caja con 100 piezas. 

Laboratorio 

 
 
 
 
 

060.456.0102 
060.456.0110 
060.456.0128 

Para uso en el laboratorio. 
Ambidiestro estéril, desechable. 
De látex natural, espesor en yema y palma 0.08 mm. 
Resistencia a la tensión 21 Mpa. 
Alargamiento a la ruptura 700%. 
Chico. 
Mediano. 
Grande. 
Caja con 100 piezas. 

Laboratorio 

JABONES 
060.537.0048 

 
Neutro. 
Pastilla de 100 g. 
Pieza. 

 
Médicas y Quirúrgicas 

INCLUSIONES 
CATALOGO 
NOMBRE GENERICO 

CLAVE 
ARTICULOS ESPECIFICOS ESPECIALIDAD O 

SERVICIO 
AGUJAS   

  
 

060.040. 0881 
060.040. 0899 
060.040.0865 
060.040.0873 
060.040.0535 
060.040.0857 

 

Tipo Huber, angulada a 90°, de acero inoxidable, para 
utilizarse con las claves 060.303.0123 y 060.167.8782 
Calibre Longitud 
19 G 19.1 mm. 
19 G 31.8 mm. 
20 G 19.1 mm. 
20 G 31.8 mm. 
22 G 19.1 mm. 
22 G 31.8 mm. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

CANULAS   
 Para traqueostomía neonatal, de cloruro de polivinilo, 

sin globo, radiopaca, con conector incluido con entrada 
de 15 mm, sin endocánula, con obturador y cinta de 
fijación, estéril y desechable. 

Otorrinolaringología 



 Diámetro  Diámetro  Longitud 
interno externo 

 

060.166.2943 2.5 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 0.15 mm 4.5 mm ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 0.5 mm 30 mm ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

 

060.166.3008 3.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 0.15 mm 5.2 mm ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 0.5 mm 32 mm ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

 

060.166.3016 3.5 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 0.15 mm 5.8 mm ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 0.5 mm 34 mm ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

 

 Pieza.  
DISPOSITIVOS   

 Intrauterino  
060.308.0151 Cu 375 corto. 

Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de 
cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, 
filamento de 20 cm de longitud con tubo insertor con 
tope cervical. 
Pieza. 

Planificación Familiar y 
Ginecología 

060.308.0169 Cu 375 estándar. 
Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de 
cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, 
filamento de 20 cm de longitud con tubo insertor con 
tope cervical. 
Pieza. 

Planificación Familiar y 
Ginecología 

EQUIPOS   
060.551.2227 De aspiración manual endouterina. 

Jeringa de plástico, grado médico para aspiración 
manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, 
anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, 
extremo interno en forma cónica, con anillo de goma 
negro en su interior y dos vávulas de control externas; 
para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm de diámetro. 
Pieza. 

Ginecología 

060.551.2235 Jeringa de plástico, grado médico para aspiración 
manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, 
anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, 
extremo interno en forma cónica, con anillo de goma 
negro en su interior, válvula sencilla de control externo, 
con empaque de látex en forma de embudo que cubre 
por dentro la válvula; para cánulas de 4, 5 y 6 mm de 
diámetro. 
Pieza. 

Ginecología 

060.030.0172 Adaptador de plástico, grado médico para ser usado con 
la jeringa y cánula de aspiración manual endouterina, 
válvula doble, bolsa con 5 piezas, una de cada color. 
Color Diámetro 
Azul   4, 5 y 6 mm. 
Marfil   7 mm. 
Amarillo   8 mm. 
Café   9 mm. 
Verde  10 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.166.0558 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
amarillo, diámetro 4 mm. 
Pieza. 

Ginecología 



060.166.0566 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
verde, diámetro 5 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.166.0574 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
azul, diámetro 6 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.166.0582 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
café claro, diámetro 7 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.166.0590 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
marfil, diámetro 8 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.166.0608 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
café obscuro, diámetro 9 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.166.0616 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color 
verde seco, diámetro 10 mm. 

Ginecología 

060.166.0624 Cánula de polietileno flexible, estéril desechable (usarse 
una vez), para aspiración manual endouterina, color azul 
obscuro, diámetro 12 mm. 
Pieza. 

Ginecología 

060.596.0129 Líquido lubricante de silicón para jeringa de aspiración 
manual endouterina. 
Frasco gotero con 3 ml. 

Ginecología 

EQUIPOS DE 
INFUSION  

  

060.345.3085 Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión 
durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, 
desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, 
tubo transportador antiactínico de baja absorción para 
medicamentos fotosensibles, obturador de tubo 
transportador, adaptador de aguja y bayoneta para 
bolsa y protector. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.345.3093 Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión 
durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, 
desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cartucho 
de infusión, tubo transportador antiactínico de baja 
absorción para medicamentos fotosensibles, obturador 
de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta 
para frasco ámpula. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.345.3101 Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión 
durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, 
desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, 
tubo transportador antiactínico de baja absorción para 
medicamentos fotosensibles, obturador de tubo 
transportador, adaptador de aguja, y conector para 
jeringa. 

Médicas y Quirúrgicas 

FILTROS   
060.422.0046 Para el suministro de soluciones intravenosas no 

hemáticas, con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, 
con extensión ensamblada que incluye: sitio de 
inyección en “Y” válvula para evitar reflujo y conectores 
luer-lock con tapones. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 



060.422.0061 Para el suministro de soluciones intravenosas no 
hemáticas, con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, 
con volumen de cebado de 0.4 a 0.5 ml, con extensión 
ensamblada que incluye: válvula para evitar reflujo y 
conectores luer-lock con tapón. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

JERINGAS   
 De plástico. 

Desechables, con aguja retractable. 
Capacidad Calibre y longitud 

Médicas y Quirúrgicas 

060.550.0792 3 ml. 20 G x 38 mm.  
060.550.0842 3 ml. 21 G x 25 mm.  
060.550.0859 3 ml. 21 G x 38 mm.  
060.550.0867 3 ml. 23 G x 25 mm. 

Caja con 100 piezas. 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA 
DERMATOMO DE 
BROWN. 
Clave: 531.283.0150  

  

060.483.0026 Hoja para dermatomo de Brown. 
Pieza. 

Cirugía Reconstructiva 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA 
DERMATOMO DE 
STRYKER. 
Clave: 531.283.0200 

  

060.482.0019 Hoja para dermatomo de Stryker, reusable. 
Pieza. 

Cirugía Reconstructiva 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA 
DERMATOMO DE 
PADGETTHOOD. 
Clave: 531.283.0036 

  

060.482.0027 Hoja para dermatomo manual de Padgetthood. 
Pieza. 

Cirugía Reconstructiva 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA LA 
UNIDAD DE 
ANESTESIA 
Clave: 531.053.0109 

  

 Estetoscopio esofágico, de cloruro de polivinilo, con 
globo en el extremo proximal, estéril y desechable. 

Médicas y Quirúrgicas 

 
060.380.0012 

Calibre  Longitud 
8 Fr 50 mm 

 

060.380.0020 12 Fr 50 mm  
060.380.0038 16 Fr 50 mm  
060.380.0046 24 Fr 50 mm  

 Pieza.  
MATERIAL PARA 
CIRUGIA 
LAPAROSCOPICA 

  

060.040.2044 Aguja para neumoperitoneo o de Veres, de 120 mm de 
longitud, desechable. 
Pieza. 

Cirugía Laparoscópica 

060.153.0504 Camisas para cirugía laparoscópica, desechable 
radiolúcidas y transparentes, con indicadores 
radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 
y 12 mm de diámetro, con sistema automático de 
seguridad con protección de filos, con válvula de paso 
luer-lock. 
Paquete con cuatro piezas. 

Cirugía Laparoscópica 



060.215.0138 Clips de titanio para cirugía laparoscópica, tamaño 
largo. 
Paquete con cuatro clips, como mínimo. 
Paquete. 

Cirugía Laparoscópica 

537.702.1463 Pinza de agarre y disección tipo Grasper, desmontable 
en tres piezas, sin dientes, rotable, de doble acción, de 
5 mm de diámetro y 36 cm de longitud, reusable. 
Pieza. 

Cirugía Laparoscópica 

537.906.0246 Trocar y camisa para cirugía laparoscópica, desechable, 
radiolúcidos y transparentes, con indicadores 
radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 
y 12 mm de diámetro, con sistema automático de 
seguridad con protección de filos, con válvula de paso 
luer-lock. 
Pieza.  

Cirugía Laparoscópica 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
POLISOMNOGRAFO 
PORTATIL. Claves: 
531.069.0036; 
531.069.0028 

  

060.199.0013 Chaleco de algodón de una capa. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.205.0031 Cinturón de velcron, chico. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.205.0049 Cinturón de velcron, grande. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.205.0064 Cinturón de velcron, mediano. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.205.0072 Cinturón para esfuerzo toráxico estándar. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.330.1201 Electrodo de CO2, transcutáneo, reusable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.330.1185 Electrodo de oxígeno, transcutáneo, reusable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.330.1193 Electrodo de pH, transcutáneo, reusable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.425.1108 Fijador de sensor ocular. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.621.0227 Mascarilla nasal grande. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.621.0235 Mascarilla nasal mediana ancha. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.621.0243 Mascarilla nasal mediana. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.621.0250 Mascarilla nasal pediátrica. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.816.0016 Sensor de movimiento ocular, reusable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.816.0024 Sensor para oximetría, auricular. 
Pieza.  

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.816.0032 Sensor para oximetría, digital. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
PLETISMOGRAFO 
CORPORAL. Claves: 
531.700.0106; 
531.700.0114 

  

060.125.0145 Bolsa de látex para la mezcla de gases. 
Capacidad 2 litros. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 



060.125.0392 Bolsa de látex para la mezcla de gases. 
Capacidad 5 litros. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.125.0467 Bolsa metalizada, capacidad 10 litros. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.127.0028 Boquilla de cartón, para adulto. 
Desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.127.0036 Boquilla de cartón para niño. 
Desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.127.0044 Boquilla de plástico estándar. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.212.0016 Contenedor para solución a nebulizar. 
Capacidad 10 ml. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.371.0021 Esponja para unidad BTPS. 
Reusable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.638.0012 Naricera. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.781.0017 Rejilla de resistencia con aro y malla de acero inoxidable 
para neumotocógrafo, 36 Pa. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.859.0220 Tapones para tubo absorbedor. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.908.0593 Tubo para pletismógrafo 
Absorbedor, de plástico, rígido, grado médico, 
transparente. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.908.0601 Tubo en forma de “T” de 1.5 cm de diámetro interno y 4 
cm de longitud. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.932.1294 Válvula de plástico en “Y” de 1.5 cm de diámetro interno 
y 4 cm de longitud. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
ERGOESPIROMETRO 
EN PRUEBAS DE 
EJERCICIO. 
Clave: 531.702.0328 

  

060.089.0016 Arnés para sujetar la mascarilla. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.422.0145 Filtro estándar para el ergoespirómetro. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.615.0100 Manguera de elastómero de silicón, de 1.5 mm de 
diámetro interno x 3 m de longitud. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.621.0268 Mascarilla para niño. 
De elastómero de silicón con arnés para niño. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.621.0276 Mascarilla estándar. 
De elastómero de silicón con arnés. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.409.0092 Transductor “V” para ergoespirómetro. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 

060.908.5147 Tubo gemelo para transductor “V”. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 
Consulta Externa 



MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
SISTEMA DE 
INFUSION RAPIDA. 
Clave: 531.222.0030 

  

060.345.3150 Equipo para infusión rápida de sangre, de cloruro de 
polivinilo y plástico grado médico, consta de: 
Cuatro líneas con puerto de diámetro amplio con punzón 
y pinza deslizante. 
Una línea con sensor de nivel de fluido en el reservorio. 
Una línea de recirculación. 
Un sistema para control de flujo. 

Quirúrgicas 

 Una línea de infusión al paciente. 
Cámara de sensor de nivel y presión. 
Filtro arterial de alto flujo. 
Sensor de temperatura de la infusión. 
Intercambiador de calor de alta eficiencia preconectado. 
Volumen 47 ml. 
Equipo. 

 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
ELECTROCARDIOGR
AFO MULTICANAL 
CON 
INTERPRETACION. 
Clave: 531.168.0069 

  

060.685.0139 Papel para electrocardiógrafo AT-6 145 mm x 10 cm, 
termosensible, de 6 canales. 
(Especificar marca y modelo del equipo). 
Paquete con 350 hojas. 

Médicas y Quirúrgicas 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
RESECTOSCOPIO. 
Clave: 531.781.0207 

  

060.096.0041 Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, 
calibre 11.5 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

Urología 

060.096.0058 Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, 
calibre 13.5 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

Urología 

060.096.0066 Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, 
calibre 22 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

Urología 

060.096.0074 Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, 
calibre 24 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

Urología 

060.096.0082 Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, 
calibre 26 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

Urología 

060.096.0090 Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, 
calibre 28 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

Urología 

060.795.0011 Rodillo para resectoscopio, para electrovaporización, 
calibre 24 Fr, desechable. 
Indicar marca y modelo del equipo. 

Urología 



MATERIAL DE 
CONSUMO PARA LA 
UNIDAD DE 
ELECTROCIRUGIA 
CON COAGULADOR 
DE ARGON. Clave: 
(531.345.0271) 

  

535.608.0563 Mango con dos teclas, con cable incluido de 3 m de 
longitud, con aplicador para gas argón, reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0223 Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada, diámetro 
de 5 mm longitud de 25 mm reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0231 Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada diámetro 
de 5 mm longitud de 100 mm reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0249 Aplicador para gas argón, flexible, vaina aislada, 
diámetro de 5 mm longitud de 100 mm reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0256 Aplicador para gas argón, con espátula ajustable, rígido, 
vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 35 mm 
reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0264 Aplicador para gas argón, con espátula ajustable, rígido, 
vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm 
reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0272 Aplicador para gas argón, con agua, ajustable, rígido, 
vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 35 mm 
reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0280 Aplicador para gas argón, rígido, vaina, aislada, 
diámetro de 5 mm longitud de 320 mm reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0298 Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada, diámetro 
de 6 mm longitud de 320 mm reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0306 Aplicador para gas argón, con espátula, flexible, vaina 
aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm 
reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0314 Aplicador para gas argón, con espátula, flexible, vaina 
aislada, diámetro de 5 mm longitud de 50 mm reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

531.070.0322 Aplicador para gas argón, con aguja ajustable, rígido, 
vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm 
reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

080.830.7203 Sonda flexible con código de reconocimiento del 
instrumento, con escala en el extremo, diámetro 1.5 mm 
longitud 1.5 m reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.830.7211 Sonda flexible con código de reconocimiento del 
instrumento, con escala en el extremo, diámetro 2.3 mm 
longitud 2.2 m reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.830.7229 Sonda flexible con código de reconocimiento del 
instrumento, con escala en el extremo, diámetro 3.2 mm 
longitud 2.2 m reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 



060.330.1731 Cable de conexión para sonda, flexible, para gas argón 
longitud 2.0 reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.420.1110 Filtro de membrana par gas argón, porosidad de 0.2 
micras, con entradas tipo luer-lock hembra/macho, 
desechable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
SISTEMA PARA 
ASPIRACION DE 
SECRECIONES. 
Clave: 533.819.0019 

  

 Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, 
para aspiración y recolección de fluidos corporales, con 
tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con 
cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su 
función. 

Médicas y Quirúrgicas 

 1. Puerto para paciente: 
 Con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con 

conector tipo macho removible para adaptarse a todo 
tipo de tubería, diámetro interno 6 mm. 

 

 2. Puerto para vacío: 
 Con válvula de seguridad integrada de polipropileno 

y filtro de material absorbente integrado, con 
capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.45 
micras. 

 

 3. Puerto para conexión de bolsas en serie (Tandem) 
con conector a presión tipo hembra, diámetro interno 
de 7 mm. 

 

 4. Puerto para accesorios para toma de muestra, o bien 
opcional para poder vertir el polvo gelatinizante, 
diámetro interno 7 mm. 

 

 Capacidad:  
060.125.0483 1000 ml.  
060.125.0491 1500 ml.  
060.125.0533 3000 ml. 

Pieza. 
 

060.166.3057 Cánula para succión tipo Yankauer de plástico grado 
médico rígido, estéril y desechable inastillable, punta 
estándar tipo oliva acanalada ensamblada en una sola 
pieza, con mango anatómico y tubo de aspiración de 
plástico grado médico de 6 mm de diámetro interno y 18 
cm de longitud. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.166.3065 Cánula para succión tipo Yankauer de plástico grado 
médico rígido, estéril y desechable inastillable, punta 
estándar tipo oliva acanalada ensamblada en una sola 
pieza, con mango anatómico y tubo de aspiración de 
plástico grado médico de 6 mm de diámetro interno y 18 
cm de longitud (incluye tubo de aspiración de plástico 
transparente estéril con una longitud de 1.80 m). 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.727.0048 Polvo gelatinizante (ISOLYSER). 
Envase con 100 g. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.908.0619 Tubo para conexión en serie (Tandem) de plástico 
transparente, desechable, ensamblado de una sola 
pieza, con conector tipo mariposa de polipropileno 
terminación macho, válvula de un solo sentido de flujo y 
membrana antigoteo con terminación hembra y tapón de 
seguridad. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 



060.908.0627 Tubo de aspiración de plástico transparente flexible, 
resistente no estéril, desechable, diámetro interno 6 mm, 
longitud 30 m, en 16 tramos de 1.8 m, ensamblados por 
un tramo de plástico opaco que permita cortar la 
longitud requerida y un adaptador de plástico rígido para 
conectar cualquier accesorio. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA 
LITOTRIPTOR 
EXTRACORPOREO. 
Clave: 531.584.0172 

  

060.330.1177 Electrodo electroconductivo para generador de litotriptor 
extracorpóreo. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA EL 
SISTEMA 
PERISTALTICO DE 
DIALIZADO 
PERITONEAL 
PORTATIL. 
Clave: 531.829.0599 

  

060.345.3028 Equipo de conexión múltiple de PVC, desechable para 
conectar hasta cuatro bolsas de solución de diálisis 
peritoneal, incluye: 
Organizador de 6 canales. 

Nefrología 

 Línea de conexión al paciente de 4.0 mm de diámetro 
interno, 5.97 mm de diámetro externo y 3150 mm de 
longitud, con pinza obturadora, conector a presión tipo 
macho y protector. 

 

 Línea de abastecimiento de 4.0 mm de diámetro interno, 
5.97 mm de diámetro externo y 380 mm de longitud 
hasta el conector en “Y”, con 2 ramificaciones de 500 
mm de longitud cada una, pinza obturadora blanca, 
conector en espiga y protector. 

 

 Línea de llenado de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 
mm de diámetro externo y 850 mm de longitud, con 
pinza obturadora azul. Conector de espiga y protector. 

 

 Línea de drenado de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 
mm de diámetro externo y 850 mm de longitud, hasta el 
conector en “Y” con 2 ramificaciones, una de 4.0 mm de 
diámetro interno y 700 mm de longitud, con conector a 
presión y la otra de 2.59 mm de diámetro interno y 180 
mm de longitud con adaptador de color azul, rosca para 
toma de muestras y protector. 

 

 Línea del calentador de 4.0 mm de diámetro interno, 
5.97 mm de diámetro externo y 700 mm de longitud, con 
pinza obturadora roja, conector en forma de espiga y 
protector. 
Equipo. 

 

060.125.3768 Bolsa de PVC, estéril desechable, para recolección de 
muestra de líquido dializado, capacidad de 150 ml con 
sitio de inyección elástico con protector, tubo de 4.33 
mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 
300 mm de longitud para conectarse a la línea de 
drenaje, con pinza obturadora, adaptador de cierre tipo 
luer macho y protector. 
Pieza. 

Nefrología 



060.820.0358 Línea de extensión con conector hembra en el extremo 
distal y conector luer macho en el extremo proximal, 
ambos con protector, para conectar la línea del paciente 
al equipo de conexión múltiple o al equipo de extensión 
de 11 espigas. 
Pieza. 

Nefrología 

MATERIALES DE 
CONSUMO PARA EL 
EQUIPO DE 
CITOFERESIS. 
Clave: 531.925.0394 

  

060.345.1923 Equipo para plaquetoféresis con viabilidad de 5 días. 
Adulto, estéril y desechable. 
Contiene: 

Hematología 

 Línea de extracción y reinfusión con aguja cal. 16 G. 
Cartucho para bomba anticoagulante. 
Línea de anticoagulante con filtro. 
Filtro barrera de bacterias. 
Filtro de sangre. 

 

 Línea para conectar al monitor de presión del donador 
(DPM). 
Cartucho de la bomba de sangre y plasma. 
Línea de solución salina para reemplazo. 
Campana tipo Latham, volumen de 225 ml. 

 

 Línea para conectar al monitor de presión del sistema 
(SPM). 
1 bolsa de plasma. 
1 bolsa de aire. 
2 bolsas para colección de plaquetas. 
1 bolsa para muestreo de plaquetas. 
1 bolsa de muestreo de sangre total. 
1 puerto de inyección en la línea de extracción. 
1 cámara de goteo de anticoagulante. 
Equipo. 

 

MATERIALES DE 
CONSUMO PARA EL 
EQUIPO DE 
CITOFERESIS. 
Clave: 531.925.0394 

  

060.345.3036 Equipo para plaquetoféresis con viabilidad de 5 días, 
con filtro leucorreductor integrado. 
Adulto, estéril y desechable. 
Contiene: 
Línea de extracción y reinfusión con aguja cal. 16 G. 

Hematología  

 Cartucho para bomba anticoagulante. 
Línea de anticoagulante con filtro. 
Filtro barrera de bacterias. 
Filtro de sangre. 
Filtro leucorreductor continuo para concentrados 
plaquetarios de 3.4 x 10-11. 

 



 Línea para conectar al monitor de presión del donador 
(DPM). 
Cartucho de la bomba de sangre y plasma. 
Línea de solución salina para reemplazo. 
Campana tipo Latham, volumen de 225 ml. 
Línea para conectar al monitor de presión del sistema 
(SPM). 
1 bolsa de plasma. 
1 bolsa de aire. 
2 bolsas para colección de plaquetas. 
1 bolsa para muestreo de plaquetas. 
1 bolsa de muestreo de sangre total. 
1 puerto de inyección en la línea de extracción. 
1 cámara de goteo de anticoagulante. 
Equipo. 

 

060.345.3044 Equipo para recambio plasmático. 
Adulto, estéril y desechable. 
Contiene: 
1 Línea opcional para vena. Abierta (KVO). 
1 Línea de extracción de sangre con adaptador para 
catéter o aguja. 
Cartucho para bomba de anticoagulante. 
Línea de anticoagulante con filtro y punzón. 
Línea para conectar al monitor de presión del donador 
(DPM). 
Línea para conectar al monitor de presión del sistema 
(SMP). 
Cartucho de las bombas de sangre y plasma. 
Filtro de sangre. 
2 Líneas conectoras para la solución de reemplazo. 
Campana tipo Latham, volumen de 225 ml. 
1 Línea conectora para la bolsa de desecho. 
1 Bolsa de desecho de plasma. 
1 Bolsa de reemplazo para fluido. 
1 Puerto de inyección en la línea de extracción. 
1 Cámara de goteo de anticoagulante. 
Equipo. 

Hematología 

060.345.3051 Equipo para recambio plasmático. 
Pediátrico, estéril y desechable. 
Contiene: 
1 Línea opcional para vena. Abierta (KVO). 
1 Línea de extracción de sangre con adaptador para 
catéter o aguja. 
Cartucho para bomba de anticoagulante. 
Línea de anticoagulante con filtro y punzón. 
Línea para conectar al monitor de presión del donador 
(DPM). 
Línea para conectar al monitor de presión del sistema 
(SPM). 
Cartucho de las bombas de sangre y plasma. 
Filtro de sangre. 
2 Líneas conectoras para la solución de reemplazo. 
Campana tipo Latham. Volumen de 125 ml. 
1 Línea conectora para la bolsa de desecho. 
1 Bolsa de reemplazo para fluido. 
1 Bolsa de desecho de plasma. 
1 Puerto de inyección en la línea de extracción. 
1 Cámara de goteo de anticoagulante. 
Equipo. 

Hematología 



060.345.3069 Equipo para la colección de células mononucleares o 
reducción globular. 
Adulto, estéril y desechable. 
Contiene: 
1 Línea opcional para vena. Abierta (KVO). 
1 Línea de extracción de sangre por catéter o aguja. 
Cartucho para bomba de anticoagulante. 
Línea de anticoagulante con cámara de goteo. 
Filtro de sangre. 
Línea para conectar al monitor de presión del donador 
(DPM). 
Campana tipo Latham. Volumen de 225 ml. 
Cartucho para sangre y plasma. 
Línea para conectar al monitor de presión del sistema 
(SPM). 
Bolsa de plasma. 
Bolsa de capa leucoplaquetaria (buffy coat). 
Bolsa de producto. 
Bolsa de reinfusión. 
Línea de reinfusión con filtro de aire. 
Línea para solución salina. 
Puerto de inyección. 
Equipo. 

Hematología 

060.345.3077 Equipo para la colección de células mononucleares o 
reducción globular. 
Pedriátrico, estéril y desechable. 
Contiene: 
1 Línea opcional para vena. Abierta (KVO). 
1 Línea de extracción de sangre por catéter o aguja. 
Cartucho para anticoagulante. 
Línea de anticoagulante con cámara de goteo. 
Filtro de sangre. 
Línea para conectar al monitor de presión del donador 
(DPM). 
Campana tipo Latham. Volumen de 125 ml. 
Línea para conectar al monitor de presión del sistema 
(SPM). 
Cartucho para sangre y plasma. 
Bolsa de plasma. 
Bolsa de capa leucoplaquetaria (buffy coat). 
Bolsa de producto. 
Bolsa de reinfusión. 
Línea de reinfusión con filtro de aire. 
Línea para solución salina. 
Puerto de inyección. 
Equipo. 

Hematología 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA 
PINZA SUJETADORA. 
Clave: 537.702.3121 

.  

  
Pinza hemostática, radiopaca, desechable. 

Cirugía Plástica y 
Reconstructiva 

 Forma Tamaño Presión  
060.717.0313 
060.717.0321 
060.717.0339 
060.717.0347 

 

Recta  Mini 20-25 g 
Angulada a 45° Mini 20-25 g 
Recta Midi 25-30 g 
Angulada a 45° Midi 25-30 g 
Envase con 2 piezas. 

 

 Pinza hemostática, con aproximador, radiopaca, 
desechable. 
Forma Tamaño Presión 

Cirugía Plástica y 
Reconstructiva  



060. 717.0354 
060.717.0362 
060.717.0370 
060.717.0388 

Recta Mini 10-15 g 
Angulada a 45° Mini 10-15 g 
Recta, tamaño Midi 25-30 g 
Angulada a 45° Midi 25-30 g 
Envase con 1 pieza. 

 

 Pinza hemostática, de mayor presión, con aproximador, 
radiopaca, desechable. 
Forma  Tamaño Presión 

Cirugía Plástica y 
Reconstructiva 

060.717.0396 
060.717.0404 
060.717.0412 
060.717.0420 

Recta Mini  20-25 g 
Angulada a 45° Mini 20-25 g 
Recta Midi 75-80 g 
Angulada a 45° Midi 75-80 g 
Envase con 1 pieza. 

 

 Pinza hemostática, con dientes de superficie suave, 
radiopaca, desechable. 
Forma Tamaño Presión 

Cirugía Plástica y 
Reconstructiva 

060.717.0438 
060.717.0446 
060.717.0453 
060.717.0461 

Recta Mini 10-15 g. 
Angulada a 45° Mini 10-15 g. 
Recta Midi 25-30 g. 
Angulada a 45° Midi 25-30 g. 
Envase con 2 piezas. 

 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA LA 
UNIDAD DE 
ESTERILIZACION 
CON OXIDO DE 
ETILENO 100%. 
GRANDE, MEDIANO. 
Claves: 
531.385.1007; 
531.385.1015 

  

060.070.0140 Cartucho con 100 gramos de gas de etileno al 100%. 
Pieza. 

Central de Equipos y 
Esterilización (CEYE) 

060.070.0165 Cartucho con 170 gramos de gas de etileno al 100%. 
Pieza. 

Central de Equipos y 
Esterilización (CEYE) 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA 
LAS UNIDADES DE 
TOMOGRAFIA. 
Claves: 
531.341.0432; 
531.341.0481; 
531.341.0770; 
531.254.0031; 
531.254.0049 

  

060.550.2673 Jeringa de polipropileno con tubo en forma de “J”, para 
inyección de medio de contraste en el inyector 
automático capacidad de 65 a 150 ml. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Imagenología 

060.560.2681 Jeringa de polipropileno tereftalato con tubo conector de 
baja presión y un tubo en forma de “J” para inyección de 
medio de contraste en el inyector automático o de poder 
para estudio de tomografía computarizada. 
Capacidad de 100 a 200 ml, estéril y desechable. 
Pieza. 

Imagenología  

 Tubo de PVC de alta presión, para conectar la jeringa 
con el inyector automático o de poder, estéril y 
desechable. 
Longitud de: 

Imagenología  



060.166.2968 
060.166.2976 
060.166.2984 
060.166.2992 

10 pulgadas. 
20 pulgadas. 
30 pulgadas. 
48 pulgadas. 
Pieza. 

 

MATERIAL DE 
CONSUMO PARA LA 
UNIDAD DE 
ELECTROCIRUGIA 
GENERAL. 
Clave: 531.345.0107 

  

060.330.0617 Mango para soporte de electrodo monopolar activo, 
fabricado en plástico eléctricamente aislante y 
reforzado, con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, 
impermeable para evitar activación accidental por 
infiltración de líquidos, con dos botones o teclas 
coloreadas según código internacional, amarilla para 
corte y azul para coagulación, reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.330.0633 Microelectrodo de aguja, de 0.2 mm de diámetro, recto, 
de acero inoxidable con longitud de 40 mm y aislamiento 
a todo lo largo, excepto los últimos 5 mm del extremo 
distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes 
químicos. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.330.0641 Microelectrodo de bola de 1.5 mm de diámetro, recto, de 
acero inoxidable con longitud de 40 mm y aislamiento a 
lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de 
agentes químicos. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.330.0658 Mango para soporte de electrodo monopolar activo. 
Fabricado en plástico eléctricamente aislante y 
reforzado con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, con 
cable de 3 m integrado al mango, todo el conjunto 
sellado e impermeable para evitar activación accidental 
por infiltración de líquidos, sin botones o teclas debido a 
que la activación se efectúa mediante el interruptor de 
pedal, reusable, con cable con conector reforzado tipo 
banana con recubrimiento de oro para optimizar 
contacto eléctrico, reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.330.0781 Microelectrodo de aguja de 0.1 mm de diámetro, 
angulada de 45 grados, de acero inoxidable, con 
longitud de 40 mm y aislamiento en todo lo largo, 
excepto los últimos 5 mm del extremo distal, 
esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

060.606.0168 Cable de conexión para mango portaelectrodos 
monopolar, de 3 m de longitud, esterilizable a vapor, con 
conector reforzado tipo banana, el conector tipo banana 
deberá tener recubrimiento de oro para optimizar 
contacto eléctrico, impermeable para evitar infiltración 
de líquidos, reusable. 
Pieza. 

Quirúrgicas 

PROTESIS   



  
 
  

060.747.0457 
060.747.0465 

Endouretral. 
Malla de diseño trenzado en forma tubular, 
monofilamentos de acero grado médico, montada en 
dispositivo para colocación, estéril y desechable. 
Longitud  Capacidad máxima de expansión 
2 cm 14 mm 
3 cm 14 mm 
Pieza. 

Urología 

 Endovascular coronaria (stent) 
De acero inoxidable. 
Diseño tubular. 
Montado sobre catéter balón 
Diámetro del balón 2.5 mm. 
Longitud de la prótesis: 

Hemodinamia 

060.747.0473  8 mm  
060.747.0481  9 mm  
060.747.0499 13 mm  
060.747.0507 15 mm  
060.747.0515 16 mm  
060.747.0523 18 mm  
060.747.0531 23 mm  
060.747.7122 25 mm  
060.747.7130 28 mm  
060.747.7148 32 mm  
060.747.7155 35 mm  
060.747.7163 38 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro del balón 3.0 mm. Hemodinamia 
060.747.7171  8 mm  
060.747.7189  9 mm  
060.747.7197 13 mm  
060.747.7205 15 mm  
060.747.7213 16 mm  
060.747.7221 18 mm  
060.747.7239 23 mm  
060.747.7247 25 mm  
060.747.7254 28 mm  
060.747.7262 32 mm  
060.747.7270 35 mm  
060.747.7288 38 mm 

Pieza. 
 

 Endovascular coronaria (stent) 
De acero inoxidable. 
Diseño tubular. 
Montado sobre catéter balón 
Diámetro del balón 3.5 mm 
Longitud de la prótesis: 

Hemodinamia 

060.747.7296  8 mm  
060.747.7304  9 mm  
060.747.7312 13 mm  
060.747.7320 15 mm  
060.747.7338 16 mm  
060.747.7346 18 mm  
060.747.7353 23 mm  
060.747.7361 25 mm  
060.747.7379 28 mm  
060.747.7387 32 mm  
060.747.7395 35 mm  
060.747.7403 38 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro del balón 4.0 mm. 
Longitud de la prótesis: 

Hemodinamia 



060.747.7411  8 mm  
060.747.7429  9 mm  
060.747.7437 13 mm  
060.747.7445 15 mm  
060.747.7452 16 mm  
060.747.7460 18 mm  
060.747.7478 23 mm  
060.747.7486 25 mm  
060.747.7494 28 mm  
060.747.7502 32 mm  
060.747.7510 35 mm  
060.747.7528 38 mm 

Pieza. 
 

 Endovascular coronaria (stent). 
De acero inoxidable. 
Diseño sinusoidal. 
Montado sobre catéter balón. 
Diámetro del balón 2.5 mm. 
Longitud de la prótesis: 

Hemodinamia 

060.747.7536  8 mm  
060.747.7544 12 mm  
060.747.7551 18 mm  
060.747.7569 24 mm  
060.747.7577 30 mm  
060.747.7585 40 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro del balón 3.0 mm. 
Longitud de la prótesis: 

Hemodinamia 

060.747.7593  8 mm  
060.747.7601 12 mm  
060.747.7619 18 mm  
060.747.7627 24 mm  
060.747.7635 30 mm  
060.747.7643 40 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro del balón 3.5 mm. Hemodinamia 
 Longitud de la prótesis:  

060.747.7650  8 mm  
060.747.7668 12 mm  
060.747.7676 18 mm  
060.747.7684 24 mm  
060.747. 7692 30 mm  
060.747. 7700 40 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro del balón 4.0 mm. 
Longitud de la prótesis. 

Hemodinamia 

060.747.7718  8 mm  
060.747.7726 12 mm  
060.747.7734 18 mm  
060.747.7742 24 mm  
060.747.7916 30 mm  
060.747.7759 40 mm 

Pieza. 
 

 Endovascular coronaria (Stent). 
De Nitinol autoexpandible. 
Diseño tubular. 

Hemodinamia 

 Diámetro: 6.0 mm.  
 Longitud de la prótesis:  

060.747.7767 20 mm  
060.747.7775 40 mm  
060.747.7783 60 mm 

Pieza. 
 



 Diámetro 7.0 mm. Hemodinamia 
 Longitud de la prótesis:  

060.747.7791 20 mm  
060.747.7809 40 mm  
060.747.7817 60 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro 8.0 mm. Hemodinamia 
 Longitud de la prótesis:  

060.747.7825 20 mm  
060.747.7833 40 mm  
060.747.7841 60 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro: 10.0 mm. Hemodinamia 
 Longitud de la prótesis:  

060.747.7858 20 mm  
060.747.7866 40 mm  
060.747.7874 60 mm 

Pieza. 
 

 Diámetro 12.0 mm. Hemodinamia 
 Longitud de la prótesis:  

060.747.7882 20 mm  
060.747.7890 40 mm  
060.747.7908 60 mm 

Pieza. 
 

SISTEMAS   
060.345.3119 Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo 

endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr, consta de: 
Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con una 
marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 
10 cm, hasta 42 cm y una marca tope. 
Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, 
envuelto en una camisa de polietileno transparente, 
ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L” 
transparente, con puerto para irrigación, con conexiones 
laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de 
diámetro externo y una conexión cónica con entrada 
hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte 
central, en su extremo distal se encuentra ensamblada 
la válvula para controlar la succión, con conexión 
estriada universal. 
Incluye etiqueta de identificación para control. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.345.3127 Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo 
endotraqueal conectado a ventilador, 12 Fr, consta de: 
Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca 
de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm, 
hasta 42 cm y una marca tope. 
Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, 
envuelto en una camisa de polietileno transparente, 
ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L” 
transparente, con puerto para irrigación, con conexiones 
laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de 
diámetro externo y una conexión cónica con entrada 
hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte 
central, en su extremo distal se encuentra ensamblada 
la válvula para controlar la succión, con conexión 
estriada universal. 
Incluye etiqueta de identificación para control. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 



060.345.3135 Sistema de succión, cerrado, para paciente con tubo 
endotraqueal conectado a ventilador, 14 Fr, consta de: 
Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca 
de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm 
hasta 42 cm y una marca tope. 
Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, 
envuelto en una camisa de polietileno transparente, 
ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L”, 
transparente, con puerto para irrigación, con una o dos 
conexiones laterales cónicas con entrada macho de 15 
a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con 
entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la 
parte central, en su extremo distal se encuentra 
ensamblada la válvula para controlar la succión, con 
conexión estriada universal. 
Incluye etiqueta de identificación para control. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.345.3143 Sistema de succión cerrado, para paciente con tubo 
endotraqueal conectado a ventilador, 16 Fr, consta de: 
Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca 
de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm, 
hasta 42 cm y una marca tope. 
Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, 
envuelto en una camisa de polietileno transparente, 
ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L”, 
transparente, con puerto para irrigación, con una o dos 
conexiones laterales cónicas con entrada macho de 15 
a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con 
entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la 
parte central, en su extremo distal se encuentra 
ensamblada la válvula para controlar la succión, con 
conexión estriada universal. 
Incluye etiqueta de identificación para control. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.345.3168 Sistema de succión, cerrado, para paciente con 
traqueostomía, conectado a ventilador, 14 Fr, consta de: 
Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5 cm 
de largo, marca tope a 4.5 cm. 
Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, 
envuelto en una camisa de polietileno transparente, 
ensamblada a una pieza en forma de “T”, transparente, 
con puerto para irrigación, conexiones cónicas laterales, 
entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una 
conexión cónica con entrada hembra de 16 mm de 
diámetro interno en la parte central, en su extremo distal 
se encuentra ensamblada la válvula para controlar la 
succión, con conexión estriada universal. 
Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y 
etiqueta de identificación pra control. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 



060.345.3176 Sistema de succión, cerrado, para paciente con 
traqueostomía, conectado a ventilador, 16 Fr, consta de: 
Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5 cm 
de largo, marca tope a 4.5 cm. 
Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, 
envuelto en una camisa de polietileno transparente, 
ensamblada a una pieza en forma de “T”, transparente, 
con puerto para irrigación, conexiones cónicas laterales, 
entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una 
conexión cónica con entrada hembra de 16 mm de 
diámetro interno en la parte central, en su extremo distal 
se encuentra ensamblada la válvula para controlar la 
succión, con conexión estriada universal. 
Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y 
etiqueta de identificación para control. 
Estéril y desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

060.422.0160 Filtro para ventilador volumétrico con intercambiador de 
calor y humedad, membrana hidrófoba con superficie 
filtrante de 700 cm2, volumen de 90 ml, estéril y 
desechable. 
Pieza. 

Médicas y Quirúrgicas 

SOLUCIONES   
060.833.0254 Salina balanceada normal para irrigación oftálmica. 

Envase de plástico con 500 ml. 
Oftalmología 

SONDAS   
 
 

Para drenaje urinario de permanencia prolongada. 
De elastómero de silicón, con globo de autorretención 
de 5 ml, con válvula para jeringa, estériles, desechables. 
Modelo: Foley (de dos vías). 
Calibre 

Médicas y Quirúgicas 

060.164.0014 
060.164.0022 
060.164.0030 
060.164.0048 

 8 Fr 
10 Fr 
12 Fr 
22 Fr 
Pieza. 

 

 Para drenaje urinario de permanencia prolongada. 
De elastómero de silicón, con globo de autorretención 
de 30 ml, con válvula para jeringa estériles, 
desechables. 
Modelo: Foley (de dos vías). 
Calibre 

Médicas y Quirúrgicas 

060.164.4552 
060.164.4560 
060.164.4578 
060.164.4586 
060.164.4594 
060.164.4602 
060.164.4610 

12 Fr 
14 Fr 
16 Fr 
18 Fr 
20 Fr 
22 Fr 
24 Fr 
Pieza. 
 

 

SUTURAS   
 Sintéticas absorbibles. 

Monofilamento de polidioxanona, con aguja 
Longitud de  Calibre de Características 
la hebra  la sutura  de la aguja. 

Cirugía Cardiovascular 

060.842.0477 
 

060.842.0485 

70 cm 7-0 3/8 de círculo, punta 
  ahusada (11 mm) 
70 cm 6-0 3/8 de círculo, punta 
  ahusada (13 mm) 
Caja con 12 piezas. 

 

 



OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS 
SUSTITUTO DE 

HUESO 
  

 
 

060730.0431 
060730.0449 
060730.0456 
060730.0464 
060730.0472 
060730.0480 
060730.0498 
060730.0506 
060730.0514 

Hidroxiapatita porosa 200, bloque 
Espesor Ancho Largo 
 5  5 10 mm 
10 10 20 mm 
10 20 20 mm 
10 20 30 mm 
10 20 50 mm 
30  8  8 mm 
40 10 10 mm 
50 15  6 mm 
50 15 10 mm 
Pieza. 

Traumatología y 
Ortopedia 

 
 

060.730.0522 
060.730.0530 

Hidroxiapatita porosa 200, bloque circular. 
Espesor Diámetro 
10 30 mm. 
10 40 mm. 
Pieza. 

Traumatología y 
Ortopedia 

 
060.730.0548 

 

Hidroxiapatita porosa 200, bloque curvo. 
Espesor Ancho Largo 
42 10 8 mm. 
Pieza. 

Traumatología y 
Ortopedia 

 
060.730.0555 

 

Hidroxiapatita porosa 200. 
Polvo. 
0.33 g (0.3 cc) 
Frasco. 

Traumatología y 
Ortopedia 

 Hidroxiapatita porosa 200. 
Gránulo estándar. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0563 
060.730.0571 

2.23 g (2.0 cc) 
5.41 g (5.0 cc) 
Frasco. 

 

 Hidroxiapatita porosa 200. 
Gránulo fino. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0589 
060.730.0597 
060.730.0605 
060.730.0613 

Con 0.5 g Frasco 
Con 0.86 g (0.8 cc) Jeringa 
Con 1.0 g Frasco 
Con 3.0 g Frasco 

 

 Hidroxiapatita porosa 200. 
Gránulo mediano. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0621 
060.730.0639 
060.730.0647 

Con 0.5 g 
Con 1.0 g 
Con 3.0 g 
Frasco. 

 

 Hidroxiapatita porosa 200. 
Gránulo grande. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0654 
060.730.0662 
060.730.0670 

Con 0.5 g 
Con 1.0 g 
Con 3.0 g 
Frasco. 

 

 Hidroxiapatita porosa 200. 
Gránulo extragrande. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0688 
060.730.0696 
060.730.0704 
060.730.0712 

Con 0.5 g 
Con 1.0 g 
Con 3.0 g 
Con 5.0 g 
Frasco. 

 

 Hidroxiapatita porosa 500, bloque. Traumatología y 
Ortopedia 



 
060.730.0720 
060.730.0738 
060.730.0746 
060.730.0753 
060.730.0761 
060.730.0779 

Espesor Ancho Largo 
 5 12 40 mm. 
10 10 10 mm. 
10 10 40 mm. 
10 20 50 mm. 
12 25 25 mm. 
12 30 30 mm. 
Pieza. 

 

 Hidroxiapatita porosa 500. 
Gránulo estándar. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0787 
060.730.0795 
060.730.0803 
060.730.0811 

6.3 g (10 cc) 
9.5 g (15 cc) 
12.7 g (20 cc) 
20.5 g (30 cc) 
Frasco. 

 

 Hidroxiapatita porosa 500. 
Gránulo grande. 

Traumatología y 
Ortopedia 

060.730.0829 
060.730.0837 

 9.5 g (15 cc) 
20.5 g (30 cc) 
Frasco. 

 

MODIFICACIONES CUADRO BASICO 
(La modificación se indica con letra cursiva y subrayada) 

NOMBRE GENERICO, CLAVE Y 
NUMERO DE PAGINA 

 ARTICULOS ESPECIFICOS 

APOSITOS  
CB-3 

060.088.0017 
Transparentes, microporosos, autoadheribles, estériles, desechables. 
Medidas: 7 a 8.5 x 6.0 cm 
Caja con 50 piezas. 

CEPILLOS  
CB-7  

060.189.0106 Dental infantil, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 
100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 
3 hileras, cabeza corta, consistencia mediana. 
Pieza. 

060.189.0015 Dental para adulto, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 
100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 
4 hileras, cabeza corta, consistencia mediana 
Pieza. 

JERINGAS 
CB/19 

060.550.1279 
 

 
 
De plástico, grado médico, con pivote luer lock, desechable, estéril, 
capacidad de 3 ml, escala graduada en ml con divisiones de 0.5 ml y 
subdivisiones de 0.1 ml, con aguja calibre 22 G y 32 mm de longitud. 
Pieza. 

CB/19 
060.550.2517 

De plástico, grado médico, con pivote luer lock desechable, estéril, 
capacidad de 10 ml; escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y 
subdivisiones de 0.2 ml, con aguja calibre 20 G y 36 mm de longitud. 
Pieza. 
MODIFICACIONES CATALOGO 

(La modificación se indica en letra cursiva y subrayada) 
NOMBRE GENERICO, CLAVE Y 

NUMERO DE PAGINA 
 ARTICULOS ESPECIFICOS 

ASAS 
C/MC-8 

060.046.0133 

 
 
De alambre para amigdalótomo, medidas 0.3 mm y 0.5 mm. 
Longitud 12 a 14 cm. 
Bolsa con 12 piezas. 

CANULAS 
C/MC-16 

 

 Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, sin globo, radiopaca, 
con endocánula. Placa de retención con anillo roscado para la fijación de 
la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. 



 Diámetro  Diámetro interno  externo  Longitud 
060.168.8211 6.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm  

8.5 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm64 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.168.8237 7.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm  
9.6 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm70 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.168.8245 8.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm
11.3 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm
74 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

 Pieza. 
C/MC-16 Para traqueostomía, pediátrica de cloruro de polivinilo, sin globo, 

radiopaca, con conector incluido con entrada de 15 mm, sin endocánula, 
con obturador y cinta de fijación, estéril y desechable. 

 Diámetro  Diámetro interno  externo  Longitud 
060.166.0301 3.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.15 mm 

5.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 37 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.167.6935 3.5 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.15 mm 
5.3 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 40 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.167.0920 4.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.15 mm 
6.1 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 41 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.167.0946 4.5 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.15 mm 
6.6 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 45 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.167.8725 5.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.15 mm 
7.4 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 45 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

060.167.0979 5.5 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.15 mm 
7.8 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 48 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 

 Pieza. 
CANULAS 
C/MC/-17 

Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, con balón, curvada, 
cinta de fijación, globo de baja presión y alto volumen, opaca a los rayos 
X, con endocánula, placa de retención de la endocánula y guía de 
inserción. 
Estéril y desechable. 

 Diámetro  Diámetro interno  externo  Longitud 
060.168.0945 
060.168.8138 
060.168.8146 
060.168.8161 

 7.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm 
9.4 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.6 mm 70 
mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 
 8.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm 
11.3 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 
74 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 
 9.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm 
11.4 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.5 mm 
80 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 
10.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 0.2 mm 
13.0 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 1.0 mm 
84 mm ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 mm 
Pieza. 

C/MC-17 
060.167.5978 

De cardioplejia, anterógrada. 
Longitud Calibre 
20 cm 12 Fr 
Caja con 5 piezas. 



CATETERES 
C/MC-19 

060.167.4559 
 

 
 
Para angiografía y arteriografía por técnica percutánea de 
polietrafluoretileno o poliéster, calibre 5 Fr, longitud 80 cm y guía de 0.6 
mm 
Tipo: Pigtail. 
Pieza. 
En la adquisición de esta clave deberá acatarse el material específico 
que solicite cada institución. 

CATETERES 
C/MC-27 

060.168.9375 
 

 
Para diálisis peritoneal. De plástico rígido, estéril y desechable, con 
orificios laterales, estilete metálico y tubo de conexión. 
Adulto. 
Pieza. 

CATETERES 
C/MC-37 

060.345.1709 

 
Ureteral punta angulada y biselada con guía de alambre. 
Longitud Calibre 
70 cm 6 Fr. 
Pieza 

CEMENTOS 
C/MC 38 

060.182.0228 

 
Ionómero de vidrio. 
Para tratamiento restaurativo atraumático..... 

CONECTORES 
C/MC-41 

060.233.0383 

 
En “Y” para catéteres de angioplastia. 
Pieza. 

EQUIPOS 
C/MC-57 

060.908.0213 

 
Tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de burbuja, 
infantil, consta de tubos. 
Equipo. 

EQUIPOS 
C/MC-60 

060.345.1766 

 
De féresis..........2 agujas de sangrado 15 o 16 G. 

GANCHOS 
C/MC-66 

060.437.0981 

 
En forma de corbata (Kobayaschi) 0.14 mm . 
Paquete con 100 piezas. 

GUIAS 
C/MC-71 

 
060.463.1416 
060.463.1424 
060.463.1432 

 
Para catéteres con punta recta flexible. 
Longitud Diámetro 
150 cm 0.025 de pulgada. 
150 cm 0.032 de pulgada. 
150 cm 0.035 de pulgada. 
Pieza. 

GUIAS 
C/MC-71 

 

060.463.0707 De alambre recubierta con politetrafluoretileno. 
Diámetro 0.038”, longitud 145 cm, punta flexible de 3 cm. 
Pieza. 

060.463.1820 Cable guía con recubrimiento de politetrafluoretileno. 
para vías biliares. 
Diámetro 0.035 mm, longitud 480 cm. 
Tipo: Soehendra. 
Pieza. 

C/MC-72  
060.463.1838 Cable guía con recubrimiento de politetrafluoretileno. 

para vías biliares, diámetro 0.035 mm, longitud 480 cm. 
Tipo: Tracer. 
Pieza. 

IMPLANTES 
C/MC-73 

 
Conformador de la prótesis de ojo. 
Para enucleasión. 
Para esferas de metilmetracrilato transparente. 
Medidas: 



060.344.0017 10 mm 
060.344.0025 15 mm 
060.344.0033 16 mm 
060.344.0041 18 mm 

 Pieza. 
INTRODUCTORES 

C/MC-78 
060.527.0347 

 
De catéter venoso, consta de: una guía metálica con dilatador de vaso, 
una funda o camisa con válvula y diámetros 5, 6, 7 8, 9 y 12 Fr. 
Equipo. 

MARCAPASOS Y ACCESORIOS 
C/MC-82 

531.609.0033 

 
Cardiaco temporal bipolar, rango de frecuencia 30 a 150 ppm, corriente 
de salida de 0.1 mA hasta 28 mA, Sensibilidad: rango de 1mV hasta 20 
mV, fuente de alimentación: una batería alcalina de 9 V. 
Peso con batería menor a 470 g. 
Pieza. 

OXIGENADORES 
C/MC 90 

 
De membrana de silicón con reservorio venoso flexible. 
Tamaño: 

060.675.0255 
060.675.0305 
060.675.0354 
060.675.0404 
060.675.0453 

0.8 m2 
1.5 m2 
2.5 m2 
3.5 m2 
4.5 m2 
Especificar el número de soportes que requiera para esta clave. 
La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica. 
Equipo. 

PARAFINAS 
C/MC-94 

060.693.0014 
 

 
Con punto de fusión de 40ºC a 51ºC 
Bloque de 3 a 10 Kg. 
Pieza. 

PROTESIS 
C/MC-96 

060.746.2678 

 
 
De oído medio. 
Para yunque. 
De politetrafluoretileno y alambre. 
Modelo: Schuknecht. 
Longitud: 4.75 mm. 
Diámetro: 0.6 mm 
Pieza. 

C/MC-96 
060.746.2652 

 
De oído medio. 
De politetrafluoretileno. 
Sustituto del hueso del estribo. 
Tipo: Pistón 
Longitud: 4.75 mm. 
Diámetro: 0.6 mm 
Pieza. 

C/MC-98 
537.718.0020 

 
Posicionador de prótesis esofágica, diámetro 11 mm, longitud 100 cm, 
reusable. 
Tipo: Dumon Gilliard. 
Pieza. 

SOLUCIONES 
C/MC-100 

060.833.0098 
 

 
Hialuronato de sodio, solución inyectable oftálmica. 
Presentación: en jeringa desechable para aplicación intraocular, de 0.4 a 
0.55 ml. 
Envase. 



SONDAS 
C-MC-104 

060.167.0995 

 
Para uretra. 
Con rosca en la punta para acoplarse a candelillas filiformes. 
Modelo: Phillips. 
Calibre 18 Fr. 
Pieza. 

TUBOS C/MC-117 060.167.8188 
a la 060.167.8212 

 
Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente, 
Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, opaco a los rayos 
X, estéril. 
Pieza. 

MODIFICACIONES OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS CATALOGO 
NOMBRE GENERICO, CLAVE Y 

NUMERO DE PAGINA 
 

ARTICULOS ESPECIFICOS 
PLACAS 
C/OST-5  

 
060.725.1824 

 
Anguladas a 90º  para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión 
dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. 
Desplazamiento 
7 mm 
Pieza. 

SISTEMA DE BROCAS 
C/OST-22 

060.139.1907 

 
Brocas cilíndricas. 
Diámetro Longitud 
3.2 mm 180 mm  
Pieza. 

SISTEMA DE GRAPAS 
C/OST-44 

 

 
Grapa para osteotomía de cromo-cobalto, dentada y escalonada de 28 
mm de ancho. 
Tipo: Coventry. 

 Alto  Largo 
060.446.2226 
060.446.2234 
060.446.2242 

 5 mm. 30.5 mm. 
10 mm. 38.1 mm. 
15 mm. 42.8 mm. 

 Pieza. 
SISTEMA DE PLACA CERVICAL 

EN ALEACION DE TITANIO 
TIPO CASPAR 

C/OST-54 

  
Tornillo bicortical para sistemas de placa cervical tipo Caspar de 3.5 mm 
de diámetro en aleación de titanio 

 
060.898.1056 
060.898.1064 
060.898.1072 

 

Longitud 
16 mm 
17 mm 
18 mm 
Pieza. 

SISTEMA DE PROTESIS DE 
CADERA NO CEMENTADAS 

C/OST-63 

  
Componentes acetabulares de polietileno para copa pressfit con 
recubrimiento de malla para tornillos, con 28 mm de diámetro interno. 

 
060.748.1694 
060.748.1702 

Diámetro externo 
54 mm 
56 mm 
Pieza. 

SISTEMA DE PROTESIS DE 
CROMO-COBALTO PARA 

TUMORES DE FEMUR 
C/OST-66 

 
 

 
060.409.0068 

Piezas de extensión 
Curvas de cromo-cobalto de 12 a 19 mm de diámetro, con placa para 
tornillo de 3.6 mm de diámetro 
Pieza. 

060.409.0050 Rectas de cromo-cobalto de 11 a 15 mm de diámetro, con placa para 
tornillo de 3.6 mm de diámetro 
Pieza. 



C/OST-67 
060.898.2104 

Tornillo. 
De fijación. 
Para cortical, de cromo-cobalto con 3.6 mm de diámetro, de 16 a 30 mm 
de longitud, con incremento de 2 mm y de 35 a 70 mm de longitud con 
incremento de 5 mm. 
Pieza. 

TORNILLOS  
C/OST-85 

060.898.0041 
Canulado de 3.5 mm de diámetro. 
Longitud 
36 mm 
Pieza. 

TORNILLOS 
C/OST/88 

Para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. 

 
060.899.0495 
060.899.0511 
060.899.0529 
060.899.0537 
060.899.0545 
060.899.0560 
060.899.0578 
060.899.0586 

Longitud 
 6 mm 
 8 mm 
10 mm 
12 mm 
14 mm 
16 mm 
18 mm 
20 mm 
Pieza. 

Exclusiones 
Página del libro Clave Nombre Genérico 

C/MC 16 060.168.8229 Cánulas 
C/MC 16 060.167.6927 Cánulas 
C/MC 16 060.167.6919 Cánulas 
C/MC 17 060.168.2362 Cánulas 
C/MC 17 060.168.2370 Cánulas 
C/MC 17 060.168.2883 Cánulas 
C/MC 17 060.168.2917 Cánulas 
C/MC 17 060.168.2925 Cánulas 
C/MC 17 060.168.8153 Cánulas 
C/MC/90 413.609.0083 Marco de montaje. Filtros. 
C/MC/90 060.422.0012 Intercambiador de temperatura. 
C/MC/90 060.520 .0013 Mezclador de oxígeno y CO2 
C/MC/90 060.633.0017 Reservorios 
C/MC/90 060.783.0270 Equipo 

C/MC/OST/82 060.730.0118 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0225 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0233 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0126 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0134 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0183 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0159 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0167 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0175 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0191 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0209 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0217 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0258 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0266 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0274 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0241 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0282 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0290 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0308 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0316 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0324 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0332 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0357 Sustituto sintético del hueso 



C/MC/OST/83 060.730.0365 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0340 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0373 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0381 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/83 060.730.0399 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/84 060.730.0415 Sustituto sintético del hueso 
C/MC/OST/84 060.730.0423 Sustituto sintético del hueso 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La presente actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis 
del Sector Salud entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDA.- Los interesados en la producción o adquisición de insumos cuentan con un plazo de seis 
meses a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias, así como para 
realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones. 
México, D.F., a 3 de noviembre de 1999.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro 
Básico de Insumos del Sector Salud.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, Octavio Rivero Serrano.- Rúbrica.- El 
Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Enrique 
Burgos García.- Rúbrica.- El Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la 
Secretaría de Salud, José Ignacio Campillo García.- Rúbrica.- El Director de Prestaciones 
Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mario Madrazo Navarro.- Rúbrica.- 
El Subdirector General Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, José Antonio Rojo Padilla.- Rúbrica.- El Director General de 
Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Cohen Yáñez.- Rúbrica.- El 
Secretario de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Armando Cordera Pastor.- 
Rúbrica 


